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このような場合、長いケーブルへ変更できます。 

※センサや校正データ等は、ディスプレイに接続するD-Sub15pinのコネクタ内に搭載されたRomに書き
込まれております。 
市販の延長ケーブルを使用すると正しくRomのデータを読み込めなくなるため、ケーブル長を変更する
場合は弊社までご相談ください。 



その他、ご不明な点やご質問等ございましたら、下記までご連絡をお願いします。 

株式会社 オフィールジャパン 
レーザ計測機器部 営業部 

TEL 048-646-4150 
FAX 048-646-4155 

E-mail sales@ophirjapan.cp.jp 
 


